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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 2SS·DS TíTULO:" MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN .. 
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (1) 
Inconsistencias en el registro y control del equipo médico 

No. Delegación Unidad Médica Equipo N" de Serie Proveedor 

47 Sonora UMAE No. 2 Monitor 6098629 GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 
48 Sonora UMAE No. 2 Monitor 6149505 GE Sistemas Médicos de México. S.A. DE C.V. 
49 Sonora UMAE No. 2 Monitor 6152711 GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 
50 Sonora UMAE No. 2 Monitor 6152715 GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 
51 Sonora UMAE No. 2 Monitor 6173660 GE Sistemas Médicos de México. SA DE C.v. 
52 Sonora UMAE No. 2 Monitor 6176135 GE Sistemas Médicos de México. SA DE C.V. 

6444V( ;F Si:lleJnasJ.lédjcos de México S AJlE C. V 
64 Sonora UMAE No. 2 Ventilador volumétrico 3510093199 Kendall de México, S.A. de C.v. 
55 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador 1257-A ACE Medical, SA DE c.v. 

1 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador 1257-A ACE Medical, SA DE C.v. 
2 Sonora HGRNo.1 Revelador de placas 11902-1009-5467 SelVicio y Venta de Insumas Médicos Especializados S.A. de C.V. 
3 Sonora HGR No. 1 Monitor de signos vitales 5396344258 Drager Medical México, S.A. de C.V. 
4 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador grande MB-11460 FEHLMEX. S.A. de C. V. 
5 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador 1256-A ACE Medical, SA DE C.v. 
6 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador 1259-A ACE Medical, SA DE C.V. 
7 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador 1260-A ACE Medical, S.A. DE C.v. 
8 Puebla HGZ No. 20 Esterilizador 1261-A ACE Medica!. S.A. DE C.V. 
9 Puebla UMF No. 2 Equipo de rayos x fijo 9912202 Electrónica y Medicina, S.A. 

I Jalisco UMAE HE CMNO Pletismógrafo 675329 SelVicios de Ingenieria en Medicina SA de C.V. 
2 Jalisco UMAE HECMNO Tomógrafo computarizado 33VCT2884760 GE Sistemas Médicos de México. S.A. DE C.V. 
3 Jalisco UMAE HE CMNO Esterilizador . 845 ACE Medical, S.A. DE C.v. 
4 Jalisco UMAE HECMNO Esterilizador 846 " ACE Medical, S.A. DE c.v. 
5 Sonora HGR No. 1 Ventilador pediátrico adulto ADT02789 Casa Plarre, S.A. de C.v. 
6 Puebla HGZ No. 20 Unidad de anestesia básica . 95009864BOO08/02 Casa Plarre, S.A. de C.V. 
7 Puebla HGZ No. 20 Unidad de anestesia básica 9500966540013/09 Casa Plarre, S.A. de c.v. 
8 Sonora HGZ No. 14 Rayos x simple CPD15066F13 Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. 

1 D.F. Norte Hospital Infecto lag ia Lavacómodos ., MB-11926 FEHLMEX, S.A. de C.v. 
2 Jalisco HGR No. 110 Equipo de rayos x fijo , 1638 Electrónica y Medicina, S.A. 
3 Jalisco HGR No. 110 Equipo de rayos x lijo 9901154 Electrónica y Medicina, SA 

1 Puebla UMAE HTO Máquina de anestesia 10321407 GE Sistemas Médicos de Máxico. SA DE C.V. 
2 Puebla UMAE HTO Máquina de anestesia DTK11121222 GE Sistemas Médicos de México. S.A. DE C.V. 
3 Puebla UMAE HTO Máquina de anestesia M1138310 GE Sistemas Médicos de México, SA DE C.v. 
4 Puebla UMAE HTO Esterilizador 554577O-AMXP0104 GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.v. 
5 Puebla UMAEHTO Esterilizador 6603921-AMXP010 GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 

e Puebla UMAE HTO Monitor de signos vitales M 113B310TC 10351574 WA GE Sistemas Médicos de México, SA DE C.V. 
7 Puebla UMAEHTO Esterilizador 6645511-AMXP0104 GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 

1 Sonora HGRNo. 1 Monitor L3EH7704G GE Sistemas Médicos de México, SA DE C. V. 
2 Sonora HGR No. 1 Monitor L3EH7880G GE Sistemas Médicos de México, SA DE C.V. 
3 Sonora UMAE No. 2 Ventilador pediátrico adulto ADT02798 SelVicios de Ingenieria en Medicina SA de C.V. 
4 Sonora UMAE No. 2 Ventilador pediátrico adulto ADT02802 SelVicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.v. 
5 Sonora UMAE No. 2 Ventilador pediátnco adulto A'JT03329 · SelViciasde Ingenieria en Medicina S:A. ae-C.v. 

Observación 

Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 
Sin NNI visible 

Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 
Sin número de serie visible 

No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 
No coincide el número de serie 

No coincide número de inventario 
No coincide número de inventario 
No coincide número de inventario 

Datos erróneos en el universo de equipos 
Datos erróneos en el universo de equipos 
Datos erróneos en el universo de equipos 
Datos erróneos en el universo de equipos 
Datos erróneos en el universo de equipos 
Datos erróneos en el universo de equipos 
Datos erróneos en el universo de equipos 

NNI Duplicado t\ 
NNI Duplicado \\ 
NNI Duplicado \\ 
NNI Duplicado \\ 
NNI Dupticado 
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UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (1) 
Inconsistencias en el registro y control del equipo médico 

No. Delegación Unidad Médica Equipo N° de Serie Proveedor 

6 Sonora UMAE No. 2 Ventilador pediátrico adullo AJT03334 SelVicios de Ingenieria en Medicina SA de C.V. 
7 Sonora UMAE No. 2 Ventilador pediátrico aduho AJT04599 SelVicios de Ingenieria en Medicina S.A. de C.V. 

1 Soncra HGZ No. 14 Compresor SIN Comercializadora Intemacional de Compresores, SA de C.V. 
2 Sonora HGZ No. 14 Bomba de vacio SIN Comercializadora Intemacional de Compresores, S.A. de C.v. 
3 Sonora HGZ No. 14 Bomba de yacio SIN Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.v. 

Observación 

NNI Duplicado 
NNI Duplicado 

Capacidad diferente a la establecida en el contrato 
Capacidad diferente a la establecida en el contrato 
Capacidad diferente a la establecida en el contrato 
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ANEXO (2) 
Equipo médico no localizado 

No. Delegación Unidad Médica Equipo N° de Serie Proveedor Observación 

1 
D.F. Norte UMAE HECMR Ventilador pediátrico adulto 11007133 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Baja 

2 
D.F. Norte UMAE HE CMR Ventilador pediátrico adulto 11 007141 Servicios de Ingeneria en Medicina, SA de C.V. Baja 

3 
D.F. Norte UMAE HE CMR Ventilador pediátrico adulto 11007149 Servicios de Ingenierla en Medicina, S.A. de C.V. Baja 

4 
D.F. Norte UMAE HE CMR Ventilador pediátrico adulto 11007153 Servicios de Ingen~ria en Medicina, SA de C.V. Baja 

5 
D.F. Norte UMAE HE CMR Ventilador pediatrico adulto 11007162 Servicios de Ingenierla en Medicina, SA de C.v. Baja 

6 
D.F. None UMAE HECMR Ventilador pediátrico adulto 11007167 Servicios de Ingenieria en Medicina. S.A. de C.v. Baja 

7 D.F. None UMAE HE CMR Ventilador pediátrico adulto 11008530 Servicios de Ingeneria en Medicina, S.A. de C.V. Baja 

8 
D.F. Norte UMAE HE CMR Lavacómodos MB·11937 FEHLMEX. SA de C.v. Baja 

9 
D.F. Norte UMAE HE CMR Lavacómodos MB-11938 FEHLMEX, SA de C.V. Baja 

10 D.F. Norte UMAEHGCMR Rayos x 1513 Siemens Healthcare Diagnostics, S. de RL de C.V. Baja 
11 D.F. Norte UMAEHGCMR Rayos x 1519 Siemens Healthcare Diagnostics, S. de RL de C.V. Baja 

D.F. Norte 
HOSPITAL 

Lámpara sencilla MB-11609 FEHLMEX, SA de C.v. Baja 12 INFECTOLOGjA 
13 D.F. Norte HGP3A Unidad de anestesia básica 9501068010006 Casa Plarre, SA de C.v. Baja 

14 
Jalisco UMAE HE CMNO Sistema exactrac 71473 Electrónica y Medicina, S.A. Baja 

15 
Jalisco UMAE HE CMNO Colimador multihojas 28119 Electrónica y Medicina, SAo Baja 

16 
Jalisco UMAE HECMNO Acelerador lineal I rt 813 Electrónica y Medicina, S.A. Baja 

17 
Jalisco UMAE HECMNO Tomógrafo ccmputarizado 33NXI2546948 GE Sistemas Médicos de Méxicc, SA DE C.V. Baja 

18 Sonora HGR No. 1 Ventilador neonatal pediátricc 53007280 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Baja 
19 Sonora HGR No. 1 Ventilador neonatal pediátricc 53007297 Servicios de Ingenierla en Medicina, S.A. de C.v. Baja 
20 Puebla HGZ No. 20 Ventilador neonatal pediátricc adulto ADV05122 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Baja 

D.F. Norte HGP3A Mastografo digital 
555SENOOl 

GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C. V. Traspaso 1 

2 
Jalisco UMAE HECMNO Mastografo 19211991834 Suministro para uso Médicc y Hospitalario, S.A. de C.V. Traspaso 

Sonora HGR No. 1 
Máquina de anestesia ARWB-0159 Drager Medical México, S.A. de C.V. 

Traspaso 
3 

4 Sonora HGZ No. 2 Ventilador pediátrico adulto ADT02760 Servicios de Ingenieria en Medicina. SA de C.v. Traspaso 

5 Puebla HGZ No. 20 Desfibrilador 1371 Casa Plarre, S.A. de C.V. Traspaso 

6 
Pue61a HGZ No. 20 -Área en c 4863 Siemens Heatthcare Diagnostics, S~de-RL de C:V. Traspaso 

Documentación fallante 

Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central f' 

Falta dictamen de no utildad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central 
Falta dictamen de no utilidad, notb a de movimiento y aviso a nivel 
central , " 

"n" U '"~'''O'' '"U U,,'~"U , " MOUO 
central 
Falta dictamen de no utilidad, notiCia de movimiento y aviso a nivel 
central 
Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central 
Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central 
Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta aviso a nivel central 
Falta aviso a nivel central 
Falta dictamen de no utilidad, notiCia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
Falta dictamen de no utilidad, notiCia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta dictamen de no utilidad, noticia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta dictamen de no utilidad, notiCia de movimiento y aviso a nivel 
central. 
Falta noticia de movim~nto y aviso a nivel delegacional. 
Falta aviso a nivel delegacional 
Falla aviso a nivel delegacional 

Falta aviso a nivel delegacional para la modificaciín del universo de 
equipos. 
Falta aviso a nivel central para la modificación del universo de 
equipos de manera escrita. 
Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional de manera 
escrita. 
Falta autorización de salida del bien. noticia de movimiento y aviso a 
nivel delegacional 
Falta aviso a nivel delegacional para la modificación del universo de 
equipos y evidencia de que se trata del mismo equipo. 
Falta a~iso a nivª1 delegacional Rara la modificación del universo de 
equipos 
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ANEXO (2) 

I 
Equipo médico no localizado 

7 Puebla HGZ No. 20 Desfibrilador 1329 Casa Plarre, S.A. de C.V. Traspaso FaHa noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
8 Puebla HGZ No. 20 Rayos x portátil 12-10·1032 Suministro para uso Médico y Hospitalario, SA de C. V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
9 Puebla IlGZ No.20 Ultrasonido 039WLX Philips México commer¡;ial, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
10 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto ADT02558 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
11 Puebla HGZ No. 20 VenUlador pediátrico adulto ADT03074 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 

, 12 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto ADT03198 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
13 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto AKT03205 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta notda de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
14 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto AKT03214 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
r- r U""Id n" ... "u.l..U y_~~atrtcu dUUIlU !l:KT03231 -SerVitíorá8lñ§ei\~ria en ~éáiEiiiT,S:I'i. ¡¡e-C~. -Traspaóo - Falla nolba de nl0vlfnien!o y aVIso a nive!OeleyaGlonal. 

16 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto AKT03277 Servicios de Ingenierla en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
17 Puebla HGZ No 20 Ventilador pediátrico adulto AKT03309 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
18 Pueb¡¡¡ HGZNo 20 Ventilador pediátrico adulto BBT03703 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
19 Puebla HGZ No 20 Ventilador pediátrico adulto BBT04793 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
20 Puebla HGZ No 20 Ventilador pediátrico adulto BBT05355 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
21 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrlco adulto BCT01555 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.v. Traspaso Falla noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
22 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto AKT03287 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
23 I Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto BCT01370 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C. V. Traspaso Falta noticia de movimiento y aviso a nivel delegacional. 
24 Sonora HGZ No. 14 Ventilador neonatal pediátrico adulto BCVOII64 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta aviso a nivel delegacional 
25 Sonora HGZ No. 14 Ventilador neonatal pediátrico adulto BCY01103 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Traspaso Falta aviso a nivel delegacional 

I 26 Sonora HGZ No 14 Ventilador pediátrico adulto BCT01429 Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.v. Traspaso Falta aviso a nivel delegacional 

1 Jalisco UlME HECMNO lI'.onitor de s!Jnos vitales 6003269368 DRAGER Medical México, S.A. de C.V. Robado Falta noticia de movimiento y aviso a nivel central 

1 D.F. Norte UMAE HGCMR Desfibrllador 1248 Casa Plarre, S.A. de C.V. Reporte de extravio Falta notificación a Nivel Central 

1 D.F. Norte UMAE HECMR Ventilador pediátrico adulto AKT03763 Servicios de Ingenierla en Medicina, SA de C.v. Sin Justificación 
2 D.F. Norte HGP3A Mesa de estereotaxia (mastografo) 31508092346 Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.v. Sin Jusmicación 
3 D.F. Norte HGP 3 A Ultrasonido 200N8530 Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.v. Sin Justificación 
4 D.F. Norte HGP3 A Ultrasonido LGF0945375 Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V. Sin Justificación 
5 D.F. Norte HGP3A Unrasonido LGF0945376 Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V. Sin Justificación 
6 D.F. Norte HGP3A Ventilador neonatal pediátrico ADC01582 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Sin Justificación 
7 D.F. Norte HGP 3A Ventilador neonatal pediátrico ADC01590 Servicios de Ingenierla en Medicina, S.A. de C.V. Sin Justificación 
8 D.F. Norte HGPJA Ventilador neonatal pediátrico ADC01591 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.v. Sin Justificación 
9 D.F. None HGP3A Ventilador neonatal pediátrico ADC01595 Servicios de Ingenierla en Medicina, S.A. de C.V. Sin Justificación 
10 D.F. Norte HGP 3A Cuna de calor radiante ARPH-0027 DRAGER Medical México, SA de C.V. Sin Justificación 
11 Sonora HGR No. 1 Méstografo 28410061135 Suministro para uso Médico y Hospitalario, SA de C.V. Sin JustifICación 
12 Puebla HGZ No. 20 Desfibrilador 1370 Casa Plarre, S.A. de C.v. Sin Justificación 
13 Puebla HGZ No. 20 Desfibrilador 1314 Casa Plarre, SA de C.V. Sin Justificación 
14 Puebla HGZ No. 20' < .. < Ventilador pediátrico adulto AKT03278 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Sin Justificación 
15 Puebla HGZ No. 20 Ventilador pediátrico adulto BBT01494 Servicios de Ingenieria en Medicina, SA de C.V. Sin Justificación 
16 Puebla IlGZNo.20 Ventilador volumétrico ARNK-0176 DRAGER Medical México, SA de C.V. Sin JustifICación 
17 Puebla HGZ No. 20 Ventilador neonatal pediátrico adulto ADV05070 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Sin Justificación 
18 Puebla HGZ No. 20 Ventilador neonatal pediátrico adulto ADV05048 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Sin Justificación 
19 Puebla HGl No. lO Ventilador neo natal pediátrico adulto ADV05140 Servicios de Ingenieria en Medicina, S.A. de C.V. Sin Justificación 
20 puellla HGZ No 20 Ventilador pediátrico adulto BCT01421 Servicios de Ingenierla en Medicina, SA de C.V. Sin Justificación r---... 
2\ D.F. Norte UMAE HECMR Ar¡;o en c 559·10-32-136 Servicio y Venta de Insumas Médicos Especializados S.A. de C.v. Sin JustifICación \. "- / '1 

" ...... 

J/~Ú2- DE80T025 
2 de 2 



~ 

AUDITORíA SUPERIOR DE lA FEDERACiÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255-DS TíTULO:" MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). 

UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 

FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (3) 
Equipo Médico Fuera de servicio 

% 

No. Delegación Unidad Equipo N° de Serie Proveedor Costo del Semana Penalización 
Médica servicio (sin Programada Fecha de F.echa de Atraso (2.5% por 

IVA) (SP) servicio inicial servicio (días) dial 

Sonora HGR Ventilador 
ASAD-0264 

DRAGER Medical México. SA 30,781,00 
1 No. 1 Volumétrico deC,V, 18 04/05/2017 06/06/2017 21 10% 

--Sooora-- HGR Ventilador ASAD-02Z! 
DRAGER Medical México, SA 1Il¡ajllfl 2- "1\J'ii:""1- 'v6'lumetr¡¡;¡¡- de c.v, 1/l U'I/UO/LI UO/UO/LU ;¿1 1 U 'Yo 

UMAE Siemens Healthcare 
Jalisco HE Arco en C 5153 Diagnostics, S, de RL de C,V, 

60,064,00 Correctivo 
3 CMNO 12/10/2017 31/10/2017 11 10% 

Puebla 
UMAE Máquina de , ASBN-0034 DRAGER Medical México, SA 43,293,00 Correctivo 
HTO anestesia deC,V, 

4 10/11/2017 31/12/2017 33 10% 

Total 

, 
Monto 

Penalización IVA 

3,078,10 492,50 

J,U(/l,lU 4\J;¿,ÓU 

6,006.40 961.02 

4,329,30 692,69 

16,491,90 2,638.71 

Total 

3,570,60 

J,o/u,OI, 

6,967.42 

5,021,99 

19,130.61 

Observación 

No se reportó la fecha 
en que el equipo se 
encontró funcionando 
correctamente 
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AUDITORíA SUPERIOR DE lA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255·DS TíTULO:" MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (1M SS) 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (4) 
Equipos con desfase en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo 

, Costo del Semana Ultimo dia 
No. Delegación 

Unidad 
Equipo N° de Serie Contrato ler 2do 

servicio (sin programada hábil en 
Fecha de Observación 

Médica MP MP 
IVA) (SP) SP 

Servicio 

1 Jalisco UMAEHE ESTERILIZADOR 846 C7M0295 x 45,520.00 19 12105/17 04/05/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 
CM NO 

2 Jalisco HGRNo.110 VENTILADOR ASAD-0263 C7M0301 x 30,781.00 40 06/10/17 02/10/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 
IInUJMtm¡('n 

3 Puebla HGZ No. 20 EQUIPO DE RAYOS 06100564 C7M0302 x 219,672.00 37 15/09/17 12/09/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 
XFIJO 

.. 
~7- r.:.--.-----.. - .. ----

4 D.F. Norte UMAE HE ANGIOGRAFO 1614 C7M0306 x 583,720.25 42 '2Ot10/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 
CMR 

5 Sonora HGZ No. 14 VENTILADOR BBT05454 C7M0310 x 28,363.50 40 06/10/17 03/10/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 
PEDIÁTRICO 
ADULTO 

6 Sonora HGZNo.14 ARCO EN C 32080 C7M0311 x 60,064.00 41 13/10/17 12/10/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 

7 D.F. Norte HGP3A MASTOGRAFO 29403094588 C7M0313 x 406,291.56 16 21/04/17 20/04/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 

8 Puebla HGZ No. 20 SISTEMA DE LS0274 C7M0314 x 489,250.00 47 24/11/17 23/11/17 Se realizó en fecha anterior a la programada 
SOPORTE PARA " 

ENTRENAMIENTO 
DE MARCHA . ~ 

Subtotal 2 : 6 8 , , ~ 

Unidad ler 2do Costo del Semana Ultimo dia 
Fecha de Atraso 

No. Delegación Equipo WdeSerie Contrato servicio (sin programada hábil en Observación Médica MP MP 
IVA) (SP) SP Servicio (dias) 

9 Jalisco UMAE HE ESTERILIZADOR 845 C7M0295 x 45,520.00 18 05/05/17 11/05/17 4 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio, no excede 1 
CMNO semana, por lo que no le es aplicable la pena convencional. 

10 Sonora HGZ No. 14 CENTRAL DE 00667 C7M0298 x 39,982.00 24 16/06/17 22/06/17 4 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio, no excede 1 
MONITOREO semana, por lo que no le es aplicable la pena convencional. 

f'.. 
11 Sonora HGZ No. 14 EQUIPO DE RAYOS 270664 C7M0302 x 219,672.00 38 22/09/17 26/09/17 2 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio'la~\cede 1 

XFIJO semana, por lo que no le es aplicable la pena convencional. 

\. 
" 
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AUDITORíA SUPERIOR DE lA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255-DS TíTULO:" MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN' 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (4) 
,,,. 

Equipos con desfase en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo 

Unidad 1er 2do 
Costo del Semana Ultimo día Fecha de Atraso 

No. Delegación 
Médica 

Equipo N° de Serie Contrato 
MP MP 

servicio (sin programada hábil en Servicio (días) Observación 
IVA) (SP) SP 

12 Sonora HGZ No. 14 EQUIPO DE RAYOS 28409 C7M0302 x 408,282.50 38 22/09/17 25/09/17 1 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio, no excede 1 
X FIJO semana, por lo que no le es aplicable la pena convencional. 

13 Jalisco UMAE HE EQUIPO DE RAYOS 100988 C7M0302 x 266,899.50 41 13/10/17 18/10/17 3 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio, no excede 1 
~~jNn Y¡:lln <pm~n~ nnr In nllP nn Ip P< ~nli,,~hlp I~ npn~ d 

14 Jalisco UMAE HE RESONANCIA 333MR3T C7M0305 x 543,068.94 11 17/03/17 24/03/17 5 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio, no excede 1 
CMNO MAGNETICA '" semana, por lo que no le es aplicable la pena convencional. .. 

15 D.F. Norte UMAE HG VENTILADOR 53007277 C7M0310 x 26,092.00 14 07/04/17 10/04/17 , 1 Aun cuando existió atraso en la prestación del servicio, no excede 1 
CMR NEONATAL " 'semana, por lo que no le es aplicable la pena convencional. 

PEDIATRICO 
, 

Subtotal 4 3 7 .;p 

~,t, 

A B C=A'B 0= C*16% E=C+D 

Unidad 1er 2do 
Costo del • Semana Ultimodia 

Fecha de Atraso % Monto 
No. Delegación Equipo N" de Serie Contrato servicio (sin programada hábil en Penalización !VA Total 

Médica MP MP IVA) (SP) SP 
Servicio (días) 

(2.5% por dial 
penalización 

16 Sonora HGZ No. 2 ESTERILIZADOR 852 C7M0295 x 45,520.00 19 12/05/17 14/08/17 66 10.0% 4,552.00 728.32 5,280.32 

17 Puebla HGZ No. 20 EQUIPO DE RAYOS 06100564 C7M0302 x , 
219,672.00 11 17/03/17 31/03/17 10 10.0% 21,967.20 3,514.75 25,481.95 , 

XFIJO 
~ , 

18 D.F. Norte UMAE HG VENTILADOR KKJ01298 C7M0310 x 25,332.25 15 14/04/17 17/07/17 65 10.0% 2,533.23 405.32 2,938.54 
CMR NEONATAL : l' , 

PEDIATRICO ,. 

19 Sonora HGZ No. 14 VENTILADOR BBY01219 C7M0310 X 27,923.00 11 17/03/17 07/04/17 12 10.0% 2,792.30 446.77 3,239.07 
NEONATAL " 

PEDIATRICO 
ADULTO 

20 Sonora HGZ No. 14 VENTILADOR BBY01235 C7M0310 x 27,923.00 11 17/03/17 07/04/17 12 10.0% 2,792.30 446.77 3,239.07 
NEONATAL 

"! lEDIATRICO 
ADULTO' 

21 Jalisco UMAEHE RESONANCIA 23489 C7M0311 x 618,372.25 11 17/03/17 30/03/17 9 10.0% 61,837.23 9,893.96 \\,731.18 
CMNO ¡ MAGNETICA 

22 Puebla UMAE HTO RAYOS X PORTA TIL 10-10-1127 C7M0313 x 185,645.41 11 17/03/17 27/03/17 6 10.0% 18,564.54 2,970.33 ~~.87 
---- ~ 

\»&< DE8~O~ 
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AUDITORíA SUPERIOR DE lA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255-DS TíTULO: " MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN' 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (4) 
Equipos con desfase en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo 

Unidad 1er 2do Costo del Semana Ultimo día Fecha de Atraso 
No. Delegación Médica Equipo N" de Serie Contrato MP MP 

servicio (sin programada hábil en Servicio (días) 
IVA) (SP) SP 

23 Puebla UMF No. 2 RAYOS X SIMPLE CPD07485Hl0 C7M0313 x 208,851.31 11 17/03/17 30/03/17 9 

Subtotal 8 O 8 

101111 VI ':j ¿j 

NOTA: Los importes están expresados en pesos. 

% 
Penalización 
(2.5% por dial 

10.0% 

Total 

Monto 
penalización 

20,885.13 ~ 

{>-

'" 
,¡¡: 135,923.92 

~Y 

NA 

3,341.62 

21,747.83 

Total 

24,226.75 

157,671.75 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255·DS TíTULO: " MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (5) 
Equipos a los que los mantenimientos preventivos no se realizaron en la semana programada 

A B C=A'B D=C*16% E=C+D 
% 

Costo del Semana Último día Fecha Penalizacíón 
1er 2do servicio Programada hábil de la de Atraso (2.5% por Monto 

No. Delegación Unidad Médica Equipo N° de Serie Contrato MP MP (sinIVA) (SP) SP servicio (días) diaí Penalización IVA Total 

x 
25 23/06/2017 S/F 133 10% 927.90 148.46 1,076.36 n ~ Norte_ UMAEHGCW _ _ Cuna de.calouadian!e_ - ..ARELíl!l2L- _ .cIM0301 

~,Ll9:00-

1 
x 

47 24/11/2017 S/F 23 10% 927.90 148.46 1,076.36 

x 
19 12/05/2017 S/F 163 10% 3,229.60 516.74 

Jalisco HGR No. 110 Ventilador volumétrico ARNM-0094 C7M0301 3,746.34 
32,296.00 

2 
x 

41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

x x 
19/05/2017 S/F 158 

Jalisco HGRNo.110 Ventilador volumétrico ARNM-0103 C7M0301 
20 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

32,296.00 
3 42 20/10/2017 S/F 48 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

x .. 

Jalisco HGRNo.110 Ventilador volumétrico ARNM·0107 C7M0301 
20 19/05/2017 S/F 158 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

x 32,296.00 , 
4 42 20/10/2017 S/F 48 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

5 Jalisco HGRNo.110 Ventilador volumétrico ARNF-0102 C7M0301 x 
32,296.00 40 06/10/2017 S/F 58 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

6 Jalisco HGR No. 110 Ventilador volumétrico ARNF-0105 C7M0301 x 
32,296.00 41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

, o; 
C7M0301 x 

7 Jalisco HGR No. 110 Ventilador volumétrico ARNM-0092 32,296.00 41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 
n , 

C7M0301 x 
8 Jalisco HGRNo.ll0 Ventilador volumétrico " ARNM-0093 32,296.00 41 13110/2017 SIF 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

" C7M0301 x 
9 Jalisco HGRNo.110 Ventilador volumétrico 7· ARNM-0096 32,296.00 41 13/10/2017 SIF 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

< 
., .... ., 

C7M0301 x 
10 Jalisco HGRNo.110 Ventilador volumétrico ARNM-0097 32,296.00 41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

11 Jalisco HGRNo.l10 ~ Ventilador volumétrico ARNM-0098 
C7M0301 x 

32,296.00 41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

12 Jalisco HGR No. 110 Ventilador volumétrico ARNM-Ol0l C7M0301 x 
32,296.00 41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,229.60 516.74 3,746.34 

13 Jalisco HGR No. 110 Ventilador volumétrico ASAL-0067 
C7M0301 x 

30,781.00 41 13/10/2017 S/F 53 10% 3,078.10 492.50 ~70.60 

14 Jalisco UMAE HE CMNO Esterilizador 845 
C7M0295 x 

45,520.00 44 03/11/2017 SIF 38 10% 4,552.00 728.32 ,\e~ 5," 2 

15 Jalisco UMAE HE CMNO Esterilizador 846 
- C7M0295- -- - x-

45,520.00 45 10/11/2017 S/I: - 33- -r0%- --lI-:-55"2-:-00- - 728-:-32 5,28~-

flt/\f'>{y~ 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255-DS TíTULO:" MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (5) 
Equipos a los que los mantenimientos preventivos no se realizaron en la semana programada 

16 Sonora HGZ No. 2 Esterilizador 852 C7M0298 x 
45,520.00 45 10/11/2017 S/F 33 

x 
11 17/03/2017 S/F 203 

Puebla HGZ No. 20 Venmador pediátrico adulto AKT03278 C7M0310 28,363.50 
17 

x 
36 08/09/2017 S/F 78 

"Puebla- -UMAffiffi---Rayos"X-~' 
.. ,tI'tI ,,,e l'7M03U_ -X_ 17/03/2017 

18 --- 185;645:11-'- 11 -lli'U8!201r SfF "-3()4-

Total 6 17 23 

NOTA: Los importes están expresados en pesos. 

10% 

10% 

10% 

-1~o 

Total 

#1/ 

4,552.00 728.32 5,280.32 

2,836.35 453.82 3,290.17 

2,836.35 453.82 3,290.17 . 
18,564:54-

88,041.54 14,086.65 102,128.19 

~~/ 

/ / ~ 
"-
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 255-DS TíTULO: " MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE LOS TRES NIVELES DE ATENCiÓN" 
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). 
UAA: DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA FINANCIERA FEDERAL "C" 
FECHA DE ELABORACiÓN: 26 DE JUNIO DE 2018 

ANEXO (6) 
Mantenimientos correctivos no atendidos y ejecutados en tiempo 

% 
Costo del Penalizaci 

servicio (sin Inicio del Atraso ón (2.5% Monto 
No. Oeleoación Unidad Médica Equipo N" de Serie Proveedor Observación IVA) servicio Fin del servicio (dias) pordia)' Penalización IVA Total 

D.F. Norte UMAE HECMR Máquina de anestesia AMXP00972 
GE Sistemas Médicos de México, No se atendió en las primeras 

1 SA DE C.V. 24 hrs (Deductiva) 25,929.89 N/A N/A N/A 2% 518.60 82.98 601.57 

UMAE HECMR Máquina de ánestesia AMXP00973 
GE Sistemas Médicos de México, No se atendió en las primeras 

"" "lA 00 «o cn 00 no cn< <;7 
D.F. Norte 

SA~V. :l4.Ms.~ 25,92~ N/A 

D.F. Norte UMAE HECMR Máquina de anestesia AMXP01160 
GE Sistemas Médicos de México, No se atendió en las primeras 

3 SA DE C.v. 24 hrs (Deductiva) 25,929.89 N/A N/A N/A 2% 518.60 82.98 601.57 
Philips Mexico commercial, SA de No se atendió en las primeras , 

D.F. Norte UMAE HG CMR Tomografia 10339 . 
4 C.V. 24 hrs (Deductiva) 363,204.00 N/A N/A N/A ~ 2% 7,264.08 1,162.25 8,426.33 

Jalisco UMAE HECMNO Ultrasonido 02RCMR 
Philips Mexico commerciaC&A. de -No se atendió en las primeras 

5 C.V. 48 hrs (Deductiva) 101 ,587.25 N/A N/A N/A 2% 2,031.75 325.08 2,356.82 
GE Sistemas Médicos de México, No se atendió en las primeras ~ 

Jalisco UMAE HECMNO Resonancia magnética 333MR3T 
S.A. DE C.v. 48 hrs (Deductiva) 543,068.94 N/A N/A N/A 

, 
2% 10,861.38 1.737.82 12,599.20 6 

Jalisco HGRNo. l l0 Arco en e OEC82-0169 
GE Sistemas Médicos de México, No se atendió en las primeras 

7 SA DE C.V. 48 hrs (Deductiva) 156.437.23 N/A N/A N/A 2% 3,128.74 500.60 3,629.34 

UMAE HECMNO 
Tomografo 

33VCT28B4760 
GE Sistemas Médicos de México, 

No se ejecutó en 3 dias hábiles 8 
Jalisco 

computarizado S.A. DE C.V. 331,045.76 04/08/2017 11108/2017 3 7.5% 24,828.43 3,972.55 28,800.98 

Jalisco HGR No. 110 Arco en c OEC82·0169 
GE Sistemas Médicos de México, 

No se ejecutó en 3 dias hábiles 9 SA DE C.v. 181,467.19 18/09/2017 02/10/2017 8 10% 18,146.72 2,903.47 21,050.19 

Jalisco HGR NO. l 10 Arco en c OEC82-0169 
GE Sistemas Médicos de México, 

No se ejecutó en 3 dias hábiles 
10 S.A. DE C.V. 181,467.19 10/10/2017 18/10/2017 4 10% 18,146.72 2,903.47 21.05019 

Sonora HGR No. 1 
Tomografo 

CT428207CN5 
GE Sistemas Médicos de México, 

No se ejecutó en 3 dias hábiles 11 computarizado S.A. DE C.V. 331,045.76 24/11/2017 06/12/2017 6 10% 33,104.58 5,296.73 38,401.31 

Total 119,068.19 19,050.91 138,119.10 

\Y 
~ 
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